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A manutenção de aeronaves e seus componentes constitui um sector de engenharia de 
ponta na economia nacional, levantando diversos desafios a vários níveis funcionais das 
empresas do ramo. 
A dissertação foi desenvolvida no âmbito de um estágio curricular realizado na Área 
de Motores e Componentes da OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal S.A. 
A empresa já há muitos anos que se dedica à manutenção de motores de diversas 
aeronaves. Nos últimos anos, com o surgimento de novas aeronaves com novos tipos de 
motores, a empresa procura acompanhar a evolução do mercado. 
Nesta linha de ideias, o objetivo do estágio consistiu na participação de um estudo de 
capacitação da OGMA para a manutenção de válvulas pneumáticas. 
A manutenção e capacitação para manutenção de componentes aeronáuticos segue 
normas e procedimentos específicos. Segundo o procedimento formal da análise de capacidade 
inicial da empresa para as operações de manutenção, foi identificada a necessidade de 
certificação de ferramentas e processos, nomeadamente orifícios calibrados. 
O estudo centrou-se no desenvolvimento de um procedimento interno de validação de 
calibração dos orifícios. Foram identificados os requisitos, elaboradas especificações, escolhidos 
e alocados equipamentos e ferramentas de ensaio. 
Além da calibração dos orifícios, também foi possível acompanhar e apoiar algumas 
outras atividades de ensaios técnicos em diversas componentes. 
Após o estudo efetuado, a OGMA ficou capacitada para a calibração de orifícios, 
sendo estes fundamentais para o tipo de válvulas em análise. 
Foi publicado um artigo na conferência "CNME2014 – 9º CONGRESSO NACIONAL 
DE MECÂNICA EXPERIMENTAL" e encontra-se em elaboração o artigo final, cujo resumo já 
foi aceite, para a conferência "6th International Conference on MECHANICS AND 
MATERIALS IN DESIGN (Ponta Delgada/Açores, 26-30 July 2015)". 
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The maintenance of aircraft and its components consists of a cutting edge engineering 
sector in the national economy, which raise several challenges to the companies in a variety of 
different functional levels. 
This dissertation was carried out as part of a curricular internship within the 
Department of Engines and Components at OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal S.A. 
The company is focused on the maintenance of aircraft engines for many years. In the 
last years, with the emergence of new aircraft with novel types of engines, the company has 
tried to keep pace with the developments in the industry. 
Within this framework, the aim of the internship was to engage in a pneumatic valves 
maintenance capability study with OGMA. 
Maintenance and aircraft components maintenance capability act in accordance with 
specific norms and procedures. Following the company's initial formal capability analysis 
procedure for its maintenance operations, it was identified a need to certify tools and processes, 
particularly some calibrated nozzles. 
The research focused on the development of an internal validation procedure for the 
calibration of the nozzles. To achieve this, requirements were identified, specifications designed 
and test equipments and tools chosen and allocated. 
Besides the nozzle calibration, it was possible to follow and support other components 
technical tests and activities. 
This study enabled OGMA with the capability to calibrate the nozzles, which are 
fundamental for the type of pneumatic valves in analysis. 
An article was published in the conference "CNME2014 – 9º Congresso Nacional de 
Mecânica Experimental" and an abstract was accepted and the final article for the conference 
"6th International Conference on Mechanics and Materials in Design (Ponta Delgada/Azores, 
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A necessidade da indústria da aviação no início da sua expansão, focava-se somente 
na capacidade de levantar um objeto (aeronave) no ar; nos tempos de hoje, são requeridas 
diversas e extensas normas, desde a necessidade do cliente, performance, certificação, 
regulação, manutenção, complexidade da aeronave e os seus sistemas e subsistemas, etc. 
Ao longo da evolução aeronáutica, os sistemas presentes são cada vez mais 
automatizados, com mecanismos mais complexos e com maior diversidade de opções. Desta 
forma, existe no mercado aeronáutico um elevado nível de necessidade no desenvolvimento de 
sistemas integrados de diagnóstico, prognóstico e de gestão de todos os sistemas. A indústria 
aeronáutica tem vindo a criar tecnologias que monitorizam em tempo real, diagnosticam 
problemas e futuras manutenções. Nesse sentido, a necessidade de um diagnóstico em tempo 
real, de uma maior fiabilidade das componentes e sistemas presentes nas aeronaves, passa a ser 
fundamental diversas formas de analise de riscos, passando pelos diferentes tipos de 
manutenção. Um parâmetro relevante é a implementação de sistemas pneumáticos nas 
aeronaves, sendo somente o seu controlo lógico eletrónico. 
 
1.1. Objetivos da Dissertação 
Para capacitar a empresa OGMA na manutenção de válvulas pneumáticas, esta 
dissertação tem como objetivos: 
 Investigar sobre manutenção, fiabilidade e capacitação; 
 Investigar válvulas pneumáticas e entender o seu funcionamento; 
 Identificar ferramentas e processos usados na manutenção de válvulas 
pneumáticas; 
 Desenvolver ensaios e projetar métodos de verificação de calibração dos 
orifícios; 





1.2. Estrutura da Dissertação 
Esta dissertação contém cinco capítulos que se dividem em vários subcapítulos. 
 
Primeiro Capítulo “Introdução”: é no presente capítulo apresentada uma 
componente introdutória onde é revelada a origem do projeto, que sustenta a presente 
dissertação. Este capítulo inclui ainda um subcapítulo onde são sintetizados os objetivos da 
presente dissertação e um outro subcapítulo que faz referência à estrutura da dissertação, bem 
como à empresa. 
Segundo Capítulo “Manutenção e Fiabilidade Aeronáutica”: é o capítulo onde é 
abordada toda a componente de enquadramento do projeto, retratando-se aí a ciência que o 
engloba. 
Terceiro Capítulo “Capacitação da empresa para a calibração de orifícios”: neste 
capítulo é descrita toda a evolução do projeto efetuado no âmbito da presente dissertação.  
Quarto Capítulo “Evolução progressiva do processo de calibração dos orifícios”: 
neste capítulo é feita a descrição teórica do processo, a descrição dos procedimentos 
experimentais e a apresentação dos resultados, bem como uma análise crítica dos resultados e a 
metodologia de trabalho. 
Quinto Capítulo “Conclusões e trabalhos futuros”: neste capítulo são referidas 
breves conclusões retiradas dos estudos efetuados, dando ênfase aos pontos mais relevantes. São 




1.3. OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal S.A. 
A empresa oferece serviços de manutenção, reparação e revisão de aeronaves 
comerciais, executivas e de defesa, fabricação e montagem de aeroestruturas, bem como 
motores e componentes. Nesse contexto, surgiu a oportunidade de integrar a equipe de 
engenharia de componentes, realizando o estudo de capacitação da empresa na manutenção de 
ferramentas para componentes pneumáticas. 
A OGMA encontra-se no mercado Aeronáutico, sendo uma referência em 
Manutenção, Reparação e Revisão Geral (MRO), Engenharia Aeronáutica e Gestão de Frota. 
Ao longo do tempo, a empresa foi conquistando diversas certificações e parcerias, sendo 




Na figura 1.1 são apresentados as certificações da empresa e o logótipo. 
 
 
Fundada em 1918, a OGMA, tem dedicado desde então a sua missão para a 
manutenção de aeronaves e motores, bem como para a fabricação de componentes de aeronaves 
e de engenharia de aeronaves e apoio logístico. A figura 1.2 ilustra as suas instalações numa 
fotografia aérea e no anexo I apresenta-se em detalhe a planta da empresa.  
 
A OGMA situa-se em Alverca, cerca de 15 km a norte de Lisboa, e emprega uma 
força de trabalho de cerca de 1600 colaboradores direta e indiretamente.  
 
Figura 1.2 - Instalações da empresa OGMA 
Figura 1.1 - Certificações e logótipo da OGMA 
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A abreviatura OGMA originalmente chamava-se "Parque de Material Aeronáutico", 
mudando dez anos depois para "Oficinas Gerais de Material Aeronáutico". Em 1994, esta 
designação é novamente alterada para "Indústria Aeronáutica de Portugal", permanecendo assim 
até aos dias de hoje. A figura 1.3 ilustra os logótipos e a modernização dos mesmos ao longo da 






A empresa foi estatal desde a sua criação até 2005, quando Airholding SGPS, 
consórcio formado entre a Embraer e a EADS adquiriu uma participação de 65% do capital da 
OGMA, com o Estado Português assegurando os restantes 35% através da empresa Empordef. 
A figura 1.4 representa as participações na empresa dos diferentes acionistas. 
 
 




Figura 1.3 - História dos logótipos da empresa 
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Em 10 de julho de 2006, a OGMA inaugurou o Centro de Aviação Executiva, criada 
para melhorar os serviços de manutenção da Embraer Legacy 600 e futuros jatos executivos 
desenvolvidos pela Embraer. A 8 de agosto de 2006, a Embraer e o Governo Português 
assinaram um acordo para avaliar a cooperação com a OGMA para o desenvolvimento da 
capacidade de conceção e fabrico de aeroestruturas para o mercado mundial. A figura 1.5 
mostra a evolução histórica da empresa, salientando os acontecimentos importantes. 
 
 
Figura 1.5 - História da OGMA e acontecimentos relevantes 
 
A OGMA detém atualmente uma vasta gama de clientes nacionais e estrangeiros, civis 
e militares, e é o centro autorizado de manutenção para uma lista de empresas que inclui, a 
Embraer, a Lockheed Martin, a Eurocopter, Rolls-Royce e a Honeywell. Algumas das aeronaves 
mantidas pela OGMA incluem: C-130 Hércules, P-3 Orion, F-16 Fighting Falcon, a família 




Este projeto focou-se na necessidade de desenvolver ferramentas específicas para 
manutenção, tendo como proposta a fundamentação e a análise de componentes pneumáticas e 
sua capacitação / certificação. Essas componentes encontram-se presentes no sistema 





2. MANUTENÇÃO E FIABILIADADE AERONÁUTICA 
2.1. Introdução à Manutenção 
2.1.1. Conceito e Objetivos da Manutenção 
Atualmente, existem várias definições de manutenção de acordo com os diferentes 
autores que abordam o tema. 
Um dos conceitos de manutenção consiste na junção de diversas atividades, entre elas, 
a gestão, engenharia e finanças, tendo como objetivo conjugar a minimização de custos com o 
aumento da vida útil. Este conceito de manutenção baseia-se em diversos aspetos, tais como, a 
fiabilidade, conceção e custos de serviço dos diversos componentes que integram o parque 
industrial [4]. 
Com o aparecimento do Boeing 747, o modelo de certificação aplicado pela Federal 
Aviation Administration (FAA) tornou-se demasiado obsoleto, tendo sido necessário 
desenvolver métodos de análise de modo a reduzir a ocorrência de falhas [5]. Em 1968, um 
grupo de companhias aéreas juntou-se com o objetivo de encontrar uma metodologia de 
resolução do problema. Este grupo foi denominado de MSG1. O relatório elaborado por essa 
comissão introduziu os conceitos de manutenção centrada na fiabilidade [6]. O modelo da 
Manutenção Centrada na Fiabilidade (RCM) apareceu numa época em que os engenheiros de 
produção acreditavam que os equipamentos possuíam uma vida limitada e que necessitavam de 
reconstrução parcial periódica, de modo a manter padrões de confiança aceitáveis [7]. 
Os objetivos da manutenção devem estar perfeitamente enquadrados com os objetivos 
globais da empresa, desenvolvendo um trabalho positivo segundo vários pontos divergentes, tais 
como a segurança e qualidade, custo e produtividade [8] [9]. 
A segurança das pessoas, dos equipamentos, da comunidade, deve ser um ponto 
sempre a ter em consideração na manutenção, não sendo negociável.  
A qualidade é também um dos objetivos da manutenção, permitindo a um produto ou 
serviço ter todas as propriedades e características, determinando a sua aptidão para satisfazer as 
expectativas do cliente, melhores rendimentos dos equipamentos, o mínimo de defeitos de 




O custo de produção é analisado durante o processo de manutenção, procurando 
soluções que minimizem o custo total do produto.  
A lubrificação, o ensaio, a limpeza, a reparação, a substituição, a modificação, a 
inspeção, a calibração, a revisão, são exemplos de funções desempenhadas pela manutenção, 
coordenadas conforme as características e a função do equipamento, sistema ou instalação em 
questão [8]. 
 Todos estes fatores são difíceis de otimizar em simultâneo, sendo o objetivo da 
manutenção encontrar um plano estruturado compatível com os objetivos da empresa, para 
operar nas melhores condições de qualidade, custo, produção, e segurança. A figura 2.1 ilustra 





Figura 2.1 - Objetivos da manutenção 
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2.1.2. Tipos de Manutenção 
A evolução histórica da manutenção é unânime para os diversos autores, porém no que 
diz respeito aos tipos de manutenção existentes o mesmo já não se verifica.  
Como se verifica na figura 2.2, na visão geral dos tipos de manutenção, este conceito é 
dividido em manutenção planeada ou não planeada. A manutenção planeada subdivide-se em 
preditiva, preventiva, de melhoria e corretiva. A manutenção não planeada ou a RTF acontece 




A manutenção corretiva é caracterizada de diferentes maneiras na literatura existente. 
A manutenção corretiva é um processo diferente da RTF, pois tem como função manter o 
equipamento nas condições de funcionamento requeridas através de ações planeadas e regulares. 
Apesar das ações de correção serem efetuadas no equipamento depois da ocorrência da falha, a 
sua planificação tem como objetivo eliminá-las ou reduzir a sua ocorrência, mantendo os 
equipamentos em boas condições de funcionamento. Este método de manutenção necessita de 
procedimentos próprios, elevados conhecimentos por parte dos operários de manutenção e 
tempo adequado para a eliminação das falhas inerentes. Baseia-se em três princípios base: 
curativa, deferida e paragem. As ações tomadas no processo de manutenção curativa visam 
eliminar a fonte do problema, sem interromper a produção, retirando o equipamento com 
Figura 2.2 - Visão geral da manutenção 
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problemas, substituindo-o ou transferindo o seu papel para outro equipamento. Na manutenção 
deferida a ocorrência da falha não incorre na paragem do equipamento, sendo o processo 
corretivo iniciado posteriormente. O processo de manutenção corretivo de paragem nos 
equipamentos é efetuado quando a linha de produção não se encontra em atividade, não 
existindo assim conflitos entre a manutenção e a produção[10]. 
A manutenção de melhoria tem como objetivo fundamental, a redução ou eliminação 
total da necessidade de manutenção. São efetuadas modificações e alterações nos equipamentos 
com o intuito de maximizar o seu desempenho [11].  
No processo de manutenção preventiva é desenvolvido um conjunto de ações nos 
equipamentos e nas instalações, antes da ocorrência da falha. A realização destas ações, antes do 
aparecimento da avaria no equipamento, tem o objetivo de prevenir ou até eliminar futuras 
deteriorações das condições de funcionamento [10]. De um modo mais abrangente este tipo de 
manutenção pretende[11] [12] [13]: 
Aumentar a fiabilidade dos equipamentos através de uma redução da ocorrência de 
avarias em serviço; 
Incrementar a vida útil de um determinado equipamento; 
Regular a carga de trabalho; 
Melhorar o planeamento dos trabalhos; 
Simplificar a gestão de stocks; 
Promover a segurança das intervenções a realizar nos equipamentos; 
Reduzir os acontecimentos imprevistos. 
 
A manutenção preditiva tem como objetivo a deteção da falha no equipamento antes 
da sua ocorrência. É efetuada uma monitorização real do funcionamento do equipamento, 
através de leituras recorrendo a equipamentos próprios. Esta monitorização permite quantificar 
o desgaste do equipamento ao longo do seu processo de trabalho. Quando a leitura efetuada 
permite interpretar a ocorrência de uma falha procede-se a um processo de manutenção 
corretivo de modo a que a falha não interfira no normal funcionamento do equipamento. É 
possível com este processo de manutenção quantificar o tempo de vida de determinado 
componente [12] [13]. 
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Este tipo de manutenção, de acordo com o método utilizado para a deteção dos sinais 
da falha, pode ser quantificado segundo a condição do equipamento ou basear-se num processo 




A manutenção não planeada, tem como ideia básica “não arranjar até avariar”. Não 
são realizadas quaisquer ações de manutenção nos equipamentos até estes manifestarem 
defeitos, avarias ou a ocorrência de paragem. A palavra reativa advém do facto, da ação de 
reparação ser executada após a ocorrência da falha. É considerado o método de manutenção 
mais antigo. A RTF pode ser divida em emergência ou avaria. A manutenção de emergência é 
executada imediatamente após a deteção da falha, de modo a recuperar o equipamento para a 
sua condição inicial de eficiência. A manutenção de avaria acontece após uma falha grave no 
equipamento da qual resulta a sua paragem [10] [12] [13]. 
 
  
Figura 2.3 - Esquema da execução da manutenção preditiva 
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2.2. História da Manutenção Aeronáutica 
No início do século XVIII, a Revolução Industrial forneceu a indústria com 
equipamentos sofisticados que permitiram alta produtividade e grande capacidade de produção. 
Contudo, esta realidade elevou os custos de inatividade, o que levou a indústria a aperceber-se 
da necessidade de saber tirar o máximo partido dos equipamentos de forma racional. Isto 
implicou uma enorme evolução das técnicas de organização, planeamento e controle nas 
empresas [14]. 
A Revolução Industrial do século XIX fez com que fosse necessário que os próprios 
operadores efetuassem reparações regulares nos equipamentos. Durante a Primeira Guerra 
Mundial a pressão criada sobre a indústria, levou à introdução de equipas especializadas em 
reparações de cariz corretivo no menor espaço de tempo possível. A manutenção teve uma 
significativa evolução com a expansão da aviação comercial nos anos 40, dado que foi 
necessário introduzir métodos preventivos, uma vez que a resolução de problemas técnicos 
durante o voo era bastante complicada ou até mesmo impossível [4].  
Foi então durante a Segunda Guerra Mundial que a manutenção se afirmou como uma 
necessidade absoluta, notando-se um grande desenvolvimento nas técnicas de organização. 
“Manutenção” advém de um vocábulo militar que significa manter todos os homens e seus 
equipamentos a um nível constante de operação. Na década de 50, aparece efetivamente o termo 
“manutenção” nos EUA e na Europa, que se consolida rapidamente ocupando aos poucos os 
meios produtivos das empresas [15]. 
Atualmente, o planeamento e controlo de manutenção é vital para a saúde de uma 
empresa. É a manutenção industrial que é responsável por manter os equipamentos em 
condições excelentes, permitindo à empresa ter saúde financeira para introduzir no mercado 
produtos com qualidade superior, a preços competitivos. Porém, a introdução de uma nova 
tecnologia só apresenta bons resultados se for praticada por pessoas com conhecimentos na área.  
Todos os mecanismos inventados pelo homem requerem algum tipo de vigilância e 
manutenção contínua para garantir que continuem a desempenhar a função pretendida. Os 
aviões não são diferentes, sendo que na verdade como operam num ambiente considerado 
anormal, é fundamental que os operadores tenham formação e que os sistemas desenvolvidos 
permitam inspeção e reparação contínua. 
No início da aviação, eram os próprios pilotos que realizavam a manutenção dos 
aviões. No entanto, com a massificação da aviação comercial e de transporte de carga, houve a 
necessidade de desenvolver e treinar técnicos de manutenção aeronáutica, assegurando que 
esses indivíduos possuíam as habilidades e conhecimentos para executar adequadamente as suas 
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funções. As autoridades governamentais estabeleceram um comprovativo legal de forma a 
avaliar as capacidades dos técnicos de aeronaves com base em certos padrões, certificando-os 
profissionalmente. 
Embora inicialmente as normas para licenciamento variavam muito de acordo com os 
requisitos individuais de cada governo, as mesmas regras foram gradualmente estabelecidas 
para a indústria da aviação a nível global. 
Desde os primeiros anos da aviação, tornou-se evidente para a indústria de transporte 
aéreo comercial que um sistema de vigilância e manutenção contínua era necessário, e que a 
noção de "fly to failure" era completamente inadequada, uma vez que em muitos casos se 
verificou a perda de vidas humanas e de aeronaves. Tornou-se, portanto, imperativo desenvolver 
uma manutenção que assegurasse a vida dos seus ocupantes bem como a integridade da 
aeronave. 
Os primeiros processos de manutenção programada consistiam em analisar o avião em 
detalhe antes de cada voo. As componentes eram removidas imediatamente antes da sua falha 
com base no tempo de serviço de forma a garantir a segurança da aeronave. Naquela época, a 
componente levaria uma revisão geral e de zero-timed, indicando-a como nova. 
Subsequentemente, confirmou-se através de análise estatística que não havia nenhuma 
vantagem demonstrada no controlo global pelo tempo. A partir destas constatações, o 
desenvolvimento de on-condicion / condicion-monitored surgiu como princípio a seguir.  
Com o desenvolvimento da indústria da aviação, este processo de análise diminuiu de 
intensidade. Os intervalos de manutenção foram criados para realizar aprofundadamente 
inspeções, reparações e a revisão geral da estrutura da aeronave e dos seus sistemas e 
subsistemas, assegurando a continuidade da sua segurança e fiabilidade. O intervalo de 
manutenção é estabelecido inicialmente com base em estimativas antes da ocorrência de uma 
falha. No entanto, quando uma falha ocorre, o intervalo de manutenção é revisto de forma a 
garantir a fiabilidade de todas as componentes e da aeronave. 
O planeamento do processo de manutenção de componentes baseia-se no número de 
horas de voo, ciclos alcançados ou previstos como resultado do programa de gestão de frota. A 
experiência dos técnicos de manutenção ou de recomendações do fabricante, estabelece a 
fiabilidade da componente. Esta medição de fiabilidade pode referir-se tanto a todas as 
remoções programadas ou não programadas, ou simplesmente verificar se existe necessidade de 
manutenção.  
Sofisticados programas de computador estão disponíveis para determinar, para cada 
componente, a sua taxa de remoção, possíveis locais de remoção, forma de manutenção 
recomendada, e desta forma fornecer todos os dados de registo necessários para cumprir a 
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manutenção da componente. Os dados fornecidos permitem então que se estabeleça os 
requisitos, os equipamentos e ferramentas e a mão de obra para atender a todas as componentes 
a serem removidas para inspeção e manutenção. Como os sistemas e componentes das 
aeronaves podem falhar a qualquer momento, é fundamental um amplo conhecimento dos 
requisitos das componentes. Desta forma, é possível antecipar a falha tentando enquadrar a sua 
remoção numa situação conveniente, a fim de que estas unidades possam ser mantidas e 
transportadas, com a menor perda de tempo, das oficinas de reparação e revisão novamente para 
a aeronave.  
Hoje em dia, o departamento de manutenção tem capacidades e responsabilidades 
crescentes. A sua abrangência de controle é ampla e extremamente complexa. Na figura 2.4 
apresenta-se uma empresa de manutenção e as diferentes responsabilidades.  
 




2.3. Manutenção de Componentes e Sistemas Aeronáuticos  
Todas as funções inerentes às operações de aeronaves, sejam elas ligadas à 
manutenção ou não, são totalmente reguladas. Vários países desenvolveram os seus próprios 
requisitos regulamentares para as empresas que operam dentro das suas fronteiras. Estes 
requisitos estão todos dentro dos requisitos regulamentares internacionais acordados pela 
maioria dos países onde as operações de aeronaves são realizadas sob Organização Internacional 
da Aviação Civil (ICAO).  
Os regulamentos ditam regras que regem a manutenção, a manutenção preventiva, a 
reconstrução e alteração do certificado de aeronavegabilidade, fuselagem, motores de 
aeronaves, hélices, equipamentos e ferramentas, bem como componentes.  
As regras também especificam de que modo é que essas atividades serão realizadas, 
assim como os processos e a forma como todas as atividades serão registadas e aprovadas. 
Grandes avanços têm sido feitos no desenvolvimento de programas informáticos para facilitar a 
previsão de manutenções, causas de remoções e ações recomendadas ou decisões para mitigar o 
impacto negativo dos tempos de manutenção.  
O planeamento tem como função executar a programação dos componentes, 
minimizando o ciclo de manutenção. Obviamente, uma filosofia just-in-time seria vantajosa, no 
entanto, cada componente requer processos de manutenção específicos, dos quais há a 
necessidade de remover e reparar ou substituir peças individuais da componente, sendo que 
muitas vezes estas peças não se encontram disponíveis, tornando assim o processo de 
manutenção mais moroso. Por estas razões, uma empresa de MRO deve manter um stock para 
minimizar o tempo de resposta.  
Porém, a  necessidade de stock começou a tornar-se algo cada vez menos necessário. 
As empresas, ao se encontrarem universalmente interligadas, conseguem reduzir o tempo de 
espera de peças e componentes pedidas. Os parâmetros de controlo existentes nas aeronaves, e a 
partilha de informação entre as várias entidades de manutenção, acaba por melhorar a 
capacidade de solucionar problemas. Através do aparecimento de sistemas redundantes e com a 
automatização dos processos de verificação de falhas, evita-se a necessidade de ações de 
manutenção recorrentes e sem aviso prévio. Com isto, a previsão de fornecimento de 
determinadas peças e componentes será feita antes da verdadeira necessidade de manutenção. 
Assim, minimizam-se os tempos de verificação e de inspeções e o out-of-service da aeronave.  
A entidade de manutenção é formada em torno de várias funções. Funções essas que 
incluem responsabilidades organizacionais para alcançar os elementos de trabalho/produção, 
assegurar a disponibilidade de recursos e a realização dos requisitos operacionais de aeronaves. 
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Estas funções são influenciadas ou afetas pelo plano operacional, aprovação regulamentar e 
manutenção de requisitos para cada aeronave, sistemas e subsistemas, bem como as filosofias e 
estratégias específicas da empresa.  
O fabricante da aeronave tem a única responsabilidade de projetar a aeronave e 
especificar os seus requisitos de manutenção. As autoridades de certificação e de 
regulamentação devem assegurar que o projeto está em conformidade com as regras de 
aeronavegabilidade, cumprindo todos os requisitos de certificação.  
O técnico de manutenção aeronáutica deve implementar os requisitos de manutenção 
definidos pelo fabricante e ser auditado e monitorizado continuamente pelas autoridades 
reguladoras bem como pela empresa em que se insere.  
As organizações de manutenção aeronáutica têm-se dedicado à forma correta e 
eficiente de retificação de defeitos que surgem nas aeronaves, na tentativa de evitar falhas 
catastróficas. No início da história da manutenção, as organizações dedicavam-se a melhorar o 
produto de forma a não se verificar falhas imprevistas e, com o desenvolvimento de melhores 
práticas de manutenção e de design, acabaram por alcançar esse objetivo. Desta forma, a 
indústria aeronáutica focou-se em atingir melhores valores de fiabilidade, o que significa melhor 
garantia de aeronavegabilidade da aeronave. Atualmente, esta indústria para além de se focar na 
fiabilidade também se foca na redução de custos de manutenção e de operação, melhorando 
assim a competitividade das empresas e da indústria aeronáutica.  
A abordagem utilizada na manutenção nas últimas décadas inclui manutenção 
programada, utilizando essencialmente limitações hard-time e manutenção não programada, 
utilizando processos on-condition ou condition-monitore. Estas abordagens estão a ser 
suplantadas pela instalação de sistemas redundantes a duplicar ou a triplicar, levando o conceito 
de manutenção ao fly-to-failure. O custo do equipamento, a oportunidade de otimizar e as 
dificuldades envolvidas na remoção, transporte e reparação de componentes não só trouxe 
grandes melhorias na fiabilidade, como também criou a redução do out-of-service para 
manutenção. Ao se fazer a segmentação da manutenção de componentes, consegue-se desta 
formar reduzir o out-of-service quando uma revisão geral da aeronave se encontra programada.  
Os vários sistemas que são necessários para operar atualmente as aeronaves, exigem 
testes e monitorização contínua. Isto é conseguido por qualquer dos sensores a bordo das 
aeronaves ou de equipamento de teste em terra. Estes sistemas de análise e monitorização são 
fundamentais para todos os controlos e segurança da aeronave durante o voo, encontrando-se 
presentes nas unidades de radar, nos aviónicos, nos sistemas hidráulicos e nos sistemas 
pneumáticos, entre outros sistemas. Estes equipamentos e sistemas presentes nas aeronaves têm 
que ser continuamente certificados, por forma a confirmar a sua fiabilidade. Estes requesitos são 
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regidos por autoridades reguladoras, garantindo que todas as determinações estão corretas e de 
acordo com as especificações do fabricante.  
A manutenção e revisão geral de componentes de aeronaves requer a utilização de 
ferramentas especiais. Estas ferramentas podem ser tão complexas que precisam de salas limpas 
para a sua fabricação. Simultaneamente, as ferramentas para o processo de revisão podem ser 
criadas de forma a substituir as ferramentas originais, desde que mantenham ou excedam os 
requisitos da ferramenta original. 
Apesar de uma empresa de MRO poder fabricar as suas próprias ferramentas 
personalizadas, estas devem cumprir as especificações originais do fabricante e serem 
aprovadas, referindo o uso pretendido. Ao contrário do fabricante de componentes, uma 
empresa de MRO, geralmente não tem várias ferramentas ou equipamentos para o mesmo 
efeito. A função de uma MRO, leva à necessidade de um pequeno número de ferramentas 
específicas para a manutenção ou revisão geral de uma componente. Equipamento de teste, 
ferramentas e ferramentas específicas encontram-se normalmente em hangares de aviões, 
porém, as mesmas aplicam-se também a outras áreas das empresas de MRO, como, na 
manutenção e revisão geral de componentes. Além disso, as áreas de produção podem ter 
equipamentos e ferramentas dedicadas apenas à manutenção de um tipo de reator ou 
componente específico, não estando equipadas para lidar com todos os tipos de propulsores e 
componentes. Por esta razão, muitas empresas de MRO são qualificadas para reparar aeronaves 
específicas bem como reatores e componentes.  
A exigência regulamentar para cada ação tomada em relação a uma aeronave, reator, 
ou componente tem que ser efetuada em conformidade com os procedimentos aprovados e de 
acordo com os manuais de manutenção, Aircraft Maintenance Manual, Component 
Maintenance Manual e Illustrated Parts Catalog (AMM e CMM, IPC, etc). Todos os manuais 
são desenvolvidos de acordo com a ATA spec. 100, atualmente referida como Spec 2200. Estes 
registos foram criados à aproximadamente 50 anos, tendo como função, manter a 
aeronavegabilidade da aeronave bem como a segurança do voo, dos sistemas e componentes. O 
manual ATA 100, acaba por subdividir os sistemas para manutenção em subcapítulos distintos. 
A manutenção de componentes acaba por ser otimizada, porque os CMM encontram-se 
disponíveis para serem acedidos pelos técnicos de manutenção ou pelos engenheiros sempre que 
necessário.  
No início da indústria aeronáutica, foi necessário criar dentro de cada empresa de 
manutenção um departamento de engenharia para fornecer de forma imediata possíveis 
melhoramentos, afetando a reparação, as modificações e melhorias no projeto. Naquele período, 
a maioria dos requisitos regulamentares atualmente presentes não existiam. Era no departamento 
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de engenharia que se confiava a responsabilidade de analisar, investigar e iniciar a ação 
corretiva na aeronave. Muitas das características de construção que hoje garantem a segurança 
de voo e de aeronavegabilidade da aeronave foram desenvolvidas e comunicadas ao fabricante, 
por serem alterações fundamentais que tiveram que ser implementadas.  
Ao longo das últimas décadas e devido à crescente complexidade das aeronaves, 
sistemas e componentes, a responsabilidade pela degradação prematura de componentes ou o 
seu mau funcionamento, foi transferida para os fabricantes de aeronaves e muitas das vezes, 
para os fabricantes de componentes. No entanto, ainda é possível para uma empresa de 
manutenção fazer reengenharia, sugerir uma alteração à componente desde que devidamente 
aprovadas pelas entidades reguladoras. 
Existe também um esforço muito considerável por parte da equipe de engenharia de 
MRO por forma a manter essas componentes e a aeronave sempre em serviço. Além disso, é 
importante para a empresa de manutenção compreender tanto o conceito de design, bem como a 
maneira pela qual a conceção será alcançada e atender às diversas exigências de certificação, 
porque como referido anteriormente, é a empresa de manutenção que tem que garantir a 
aeronavegabilidade da aeronave. Neste exemplo, o termo aeronavegabilidade aplica-se só para a 
forma, ajuste e função da componente, e não à sua fiabilidade mecânica. A função atual da 
equipe de engenharia acaba muitas vezes por ser referida como um suporte à manutenção de 
componentes. Conforme se vai fazendo a manutenção de componentes, a equipe de engenharia 
vai-se deparando com diversos problemas, sendo que essa informação deverá ser transmitida 
aos fabricantes. Ao fim de diversos ciclos de componentes da aeronave, a ligação de uma 
empresa de manutenção para com o fabricante diminui. Isto deve-se à maturação do produto 
(componente) e da sua análise exaustiva inicial. É neste fase de maturidade de uma aeronave 
que entra normalmente a equipe de engenharia na reengenharia de processos, de forma a manter 
a aeronavegabilidade da aeronave. 
A complexidade dos sistemas de manutenção, pode resultar em muitas questões de 
segurança. Esses problemas não poderão ser resolvidos sem o esforço coordenado de todos os 
membros da comunidade aeronáutica, como as entidades reguladoras, empresas de manutenção, 
empresas de fabrico de sistemas e componentes e companhias de aviação.  
A segurança na aviação é a base sobre a qual toda a indústria da aviação foi construída 
e como se rege. A palavra segurança é composta por diversas considerações, como o design 
(aeroestrutura, motores, etc), a aeronavegabilidade da aeronave (sistemas e componentes), as 
condições ambientais (a formação de gelo, ventos, pássaros ou mesmo o estado da pista, etc), 
incidentes no solo (hangares, shops, etc) e os fatores humanos que se encontram presentes em 
todo o processo.  
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A indústria aeronáutica relaciona acidentes fatais devido a erros de manutenção como 
um parâmetro que tem que tender para o zero, desta forma, ações de manutenção acabam por 
levar à descoberta de deficiências de conceção. Estas descobertas tendem a registar-se quando a 
manutenção da aeronave é profunda, em que a aeronave se encontra com todos os seus sistemas 
e componentes expostos para inspeção, porém o processo de verificação de deficiências não é só 
da responsabilidade das empresas de manutenção mas também do fabricante. A principal 
consideração de todas as decisões de manutenção não é a possibilidade de falha de um 
componente ou sistema, nem a frequência de ocorrência da falha, mas as consequências (de 
segurança ou económicas) do que a falha no avião e seu funcionamento podem causar. Se a 
perda de uma função específica não põe em perigo a aeronave nem os seus ocupantes, então as 
consequências são económicas. Neste caso, o valor de manutenção deve ser medido em termos 
económicos.  
Manutenção, reparação e revisão geral (MRO) tem um grande impacto sobre os custos 
do ciclo de vida da componente, sendo que o objetivo do MRO é manter sistemas, 
equipamentos e componentes a funcionar sem perda de eficiência. Devido a razões de 
confidencialidade, as empresas de manutenção acabam por enfrentar maiores dificuldades 
quando toca ao nível de entender o comportamento da componente, sendo que se tem que 
utilizar a reengenharia como meio para compreender as condições impostas pelos fabricantes.  
A figura 2.5 ilustra o ciclo de MRO. 
 
 
Figura 2.5 - Ciclo de MRO 
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A reengenharia acaba por desempenhar um papel preponderante no que toca ao 
desenvolvimento de ferramentas especiais e à compreensão do funcionamento da componente 
em estudo.  
Apesar de na indústria da aviação existirem regras extremamente restritas, em que os 
manuais são essenciais e obrigatórios, e que na engenharia depende-se muito das soluções lá 
propostas, quando se trata da manutenção de componentes há a noção que só por si os manuais 
da aeronave e da componente, AMM e CMM, não são suficientes para diagnosticar as falhas 
existentes na componente e que ensaios têm que ser feitos e peças substituídas com base na 
experiência profissional/pessoal para complementar o manual. No entanto, este complemento 
tem sempre que se basear em ensaios propostos pelos manuais e de acordo com os mesmos.  
 
2.4. Manutenção Centrada na Fiabilidade  
Nos anos 60, surgiram as primeiras análises detalhadas de avarias em componentes e 
efeitos no desempenho dos sistemas em que estão integradas. Obviamente que grande parte 
desta evolução deveu-se à indústria aeronáutica e aeroespacial.  
A origem dos programas de manutenção aérea baseou-se na crença de que cada 
sistema e componente de uma aeronave necessitava periodicamente de uma inspeção e revisão 
geral, por forma a manter os mais elevados níveis de segurança, sendo estabelecidos limites de 
tempo entre manutenções programadas. Esta foi a origem do primeiro processo de manutenção e 
referido como hard time. Ao longo do tempo, a indústria apercebeu-se de que cada componente 
não requeria uma revisão programada com base em tempo fixo. Desta forma, o processo de 
manutenção primário evoluíu, alterando assim a sua filosofia para on condition.  
Deste modo, as entidades reguladoras começaram a trabalhar diretamente com a 
indústria de forma a desenvolver métodos de controle de manutenção, não sacrificando a 
segurança das aeronaves. O método de controlo foi orientado para o desempenho mecânico em 
vez da previsão de falha ou de desgaste, como era o caso nos métodos anteriores. O novo 
método foi intitulado reliability control porque tinha como função manter as taxas de falhas 
abaixo de um valor predeterminado. A natureza analítica de controlo de fiabilidade revelou a 
existência de componentes e sistemas que não responderam aos processos hard time e on 
condition. Isto levou a um terceiro processo, sem a necessidade de marcar inspeções de forma a 
determinar a integridade da componente ou a manutenção da mesma. No entanto, o desempenho 
mecânico é monitorizado e analisado, mas prazos ou ações obrigatórias não são estabelecidos.  
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Este processo é condition monitored em que sistemas típicos usados em programas de 
controlo de fiabilidade são gerados:  
- Sistema de aquisição de dados;  
- Sistema de análise de dados;  
- Sistema de ação corretiva;  
- Sistema de desempenho padrão;  
- Ajuste do intervalo de manutenção e sistema de alteração do processo;  
- Sistema de revisão do programa.  
 
Tem havido uma discussão em relação à fiabilidade e às ações tomadas como 
necessárias para a empresa continuar a operar na fiabilidade estabelecida e seus limites. O 
desenvolvimento do programa de fiabilidade é da responsabilidade do departamento de 
engenharia, que estabelece a fiabilidade individual de cada componente, peça, ou sistema, 
elaborando um relatório. O relatório de fiabilidade, mantém as estatísticas e os registos de apoio 
ao programa, fornecendo dados caso hajam alterações e ajustes a intervalos de tempo de 
manutenção e revisão geral, bem como atuando como elo de ligação com a EASA/ FAA na 
obtenção de aprovações de revisões e implementando-as na empresa.  
A manutenção centrada na fiabilidade constitui um conjunto de ações e procedimentos 
desenvolvidos com o intuito de diagnosticar e analisar os vários fatores que contribuem para a 
não fiabilidade de um equipamento, assim como as medidas necessárias a tomar para 
implementar a sua fiabilidade.  
O aumento de fiabilidade de um equipamento, leva a um aumento do tempo de 
funcionamento sem ocorrência de falhas. A fiabilidade dos componentes e dos equipamentos 
são por isso de importância vital para a definição de políticas de manutenção e segurança e de 
qualidade. O custo de avarias, de novos materiais e tecnologias empregues, a redução 
fundamental dos custos de manutenção e a necessidade do aumento da segurança, aumentam o 
risco na capacitação da empresa para novas componentes ou áreas de negócio distintas. 
Relacionando a fiabilidade da componente com a sua manutenção encontra-se um 
novo parâmetro, a disponibilidade da componente. A disponibilidade é o momento durante o 
qual a componente se encontra operacional. O aumento de disponibilidade das componentes é 
então um dos principais objetivos da manutenção na empresa.  
A necessidade de estudar a fiabilidade prende-se com a necessidade de compreensão e 






3. CAPACITAÇÃO DA EMPRESA PARA A 
CALIBRAÇÃO DE ORIFÍCIOS 
3.1. Sistemas Pneumáticos de Aeronaves 
Os sistemas pneumáticos são recursos preponderantes nas aeronaves, recorrendo 
geralmente a energia pneumática recolhida nos andares intermédios e de alta pressão dos 
sistemas de propulsão (reatores) através de válvulas pneumáticas. O ar comprimido (bleed air) 
tem como utilização primordial o controlo ambiental de suporte de vida, sendo também 
utilizado nos sistemas anti gelo, presentes nas asas e entradas de ar dos turbo propulsores, e nos 
sistemas de arranque dos reatores. 
Segundo a classificação ATA 100 (Air Transport Association e iSpec 2200), o sistema 
pneumático 36 inclui condutas e válvulas de regulação, fecho e distribuição que operam com 
elevados caudais de ar comprimido. Como acima referido, este ar comprimido é utilizado por 
outros sistemas, onde idênticos sensores, válvulas e acessórios conjugam funções de controlo.  
Cada vez mais nos sistemas de aeronaves comerciais, predominam as tecnologias de 
controlo dos modos de operação, sistemas de gestão de segurança em caso de falha e sistemas 
de recolha de dados de manutenção, como são os Air Management System Controllers, que 
equipam a família de aeronaves E-Jet. 
















Os AMS obtêm dados de vários sensores de pressão e de temperatura, que além de 
diagnóstico operacional contínuo, habilitam o reconhecimento das condições locais para 
estabelecer modos de operação através de pilotagem pneumática, estabelecendo condições 
programadas de total abertura ou fecho. A figura 3.2 mostra o sensor de pressão e o sensor de 













Figura 3.1 - Controlador AMS e apresentação do sistema pneumático [16] 
Figura 3.2 - Sensor de pressão e temperatura do sistema pneumático [16] 
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A modulação analógica progressiva de elevados caudais de massa de ar recolhido a 
pressões e temperaturas distintas é feita por válvulas tecnologicamente idêntias, designadas pelo 
fabricante Hamilton Sundstrand, como HPSOV (High Pressure Shut Off Valves) e PRSOV 












Estas válvulas são pilotadas por intermédio de electroválvulas de controlo binário 













Figura 3.3 - Válvula de alta pressão (HP) e válvula de baixa pressão (LP) [16] 
Figura 3.4 - Pilotagem automática - controlador electropneumático [16] 
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O ar comprimido (Bleed Air) dos compressores esquerdo e direito é recolhido pelo 
sistema ATA 36 que habilita a alimentação cruzada a partir de um ou de ambos os reatores. Na 
ausência de operação dos reatores, nomeadamente durante operações de embarque e/ou 
manutenção, a alimentação cruzada é feita pela APU (Auxiliary Power Unit) cuja principal 
função é produzir energia pneumática e eléctrica. Este equipamento apresenta-se na figura 3.5. 
Equipamentos de apoio terrestre podem servir o mesmo propósito durante a pesquisa de avarias 
(trouble shooting) ou operações suporte, como é ilustrado na figura 3.6.  
 
 
A origem preferencial de recolha de ar é gerida pelo AMS (Air Management System) 
que “escolhe”, através da HPSOV e da PRSOV, o ar mais ou menos aquecido em andares 
superiores ou intermédios de compressão. É a partir do sistema ATA 36 que o controlo exercido 
por estas válvulas processa a mistura e, regula e distribui a energia de operação dos restantes 
sistemas pneumáticos, aos quais compete controlar grandezas físicas, químicas e biológicas 
exigidas à sua função:  
ATA 21: Sistema de Controlo Ambiental - ECS (Environmental Control System);  
ATA 30: Sistema Anti gelo (Anti-Ice Control System);  
ATA 80: Sistema de Arranque dos reatores (Engine Air Start).  
No caso concreto dos reatores General Electric CF34-8E/10E, que equipam as 
aeronaves E-jet, o andar HP (high pressure) é o 10º e as pressões e temperaturas intermédias são 
recolhidas no 6º andar do compressor.  
  
Figura 3.5 - Motor APU [16] Figura 3.6 - Motor pneumático de terra [16] 
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O controlo de pressão e temperatura na conduta de Bleed Air processa-se através da 
alternância de ar recolhido entre alta e baixa pressão do compressor (HP e LP) com a modulação 
simultânea da HPSOV e da PRSOV. Este processo é apresentado na figura 3.7, sendo da 
competência dos AMS Controllers assegurar a lógica do controlo para estabilizar uma pressão 
de 45 psig a altitude inferior a 25000 ft e uma pressão de 35 psig a altitude superior.  
 
 
A elevados regimes de potência dos reatores, como ocorre na descolagem, a pressão e 
temperatura dos andares superiores relativamente aos andares intermédios de compressão 
aumenta, pelo que a HPSOV limita o caudal de entrada de ar, mantendo a pressão até obturar a 
HP. Em simultâneo, a PRSOV vai abrindo progressivamente até que o caudal de ar recolhido 
passa a ser debitado pelo andar intermédio. Por outro lado, como a probabilidade de formação 
de gelo é maior a baixa altitude, a HPSOV é controlada para admitir temperaturas mais altas, na 
ordem dos 230 ºC (446 ºF). 
É o FADEC (Full Authority Digital Engine Control) que assegura o fecho das HPSOV 
quando as condições HP atingem valores limite de 178 psig a 260 ºC (500 ºF). As HPSOV 
voltam a operar em modulação contínua em regimes de condições de pressão e/ou temperatura 
inferiores. 
Por imperativo de segurança, cabe ao controlador AMS, às HPSOV e neste caso ao 
FADEC, prevenir falhas catastróficas que possam decorrer destas condições. Por motivos 
legais, tais falhas têm de ser demonstradas como extremamente improváveis.  
Figura 3.7 - Controlo de pressão e temperatura do caudal de ar [16] 
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As SOV referidas são por tais imperativos construídas por ligas metálicas especiais, 
usam casquilhos de carbono em vez de rolamentos, vedantes metálicos elásticos e lubrificantes 
sólidos. Não incorporam partes elétricas sensíveis ao calor e consoante o seu estado, o custo 
unitário de reparação de uma SOV chega a atingir valores superiores a 75% do custo de uma 
válvula nova.  
A reparação destas válvulas exige frequente recuperação de desgaste e corrosão de 
superfícies de revestimentos metálicos duros com recurso a tecnologias de “Thermal spray” 
como o HVOF (High Velocity Oxygen Fuel) disponível na OGMA. 
O desenvolvimento da capacidade de ensaio após reparação ou revisão geral na 
OGMA, surgiu como imperativo de certificação aliado à estratégia de negócio, evitando 
dependência externa e despesas de subcontratação. Esta capacitação habilita a empresa para 
intervenções em válvulas pneumáticas de regulação e distribuição e outros componentes 
pneumáticos, tais como: Pre coolers, heaters, Safety valves e Outflow valves. 
O processo de capacitação consiste na análise de requisitos, materiais especificados, 
ferramentas, e equipamentos de ensaio TTE (Tools and Test Equipments) incluindo 
documentação atualizada e todos os requisitos técnicos e recursos humanos qualificados pelo 
sistema de qualidade da organização autorizada de manutenção. Para o averbamento de um 
componente na Lista de Capacidades (Capability List) é necessário que pelo menos um primeiro 
artigo seja requalificado para serviço em conformidade com o CMM aplicável.  
A conceção de ferramentas especiais e de equipamentos de ensaio faz parte do 





3.2. Metodologia e Procedimentos 
Durante o desenrolar do estágio e consequente projeto, uma sucessão de passos foi 
seguida. Inicialmente, uma investigação sistemática e compreensão do projeto foi realizada, 
seguindo-se o desenvolvimento de conceitos e a seleção de uma solução. 
 
3.2.1. Metodologia de Investigação 
Como se encontrava pré determinado o acompanhamento de um projeto de 
capacitação, conceção de equipamentos e ferramentas de ensaio e a materialização documental 
das respetivas ferramentas associadas, começou-se por uma investigação teórica para a 
compreensão do problema. Neste âmbito, foram seguidas várias etapas que passaram pela 
familiarização com o processo de manutenção aeronáutica de componentes, consulta de manuais 
das válvulas pneumáticas, etapa fundamental para se enquadrar com a parte experimental do 
projeto, e verificação das normas e das limitações criadas pela  própria indústria aeronáutica.  
De modo a enquadrar a componente teórica com a componente prática, verificou-se 
ser necessário efetuar o levantamento e análise de requisitos do projeto, desenhar ou 
esquematizar adaptadores demonstrando integridade e segurança operacional, efetuar o 
procedimento de validação da documentação técnica produzida e elaboração da documentação 
técnica de suporte e publicações técnicas aplicáveis. 
 
3.2.2. Metodologia de Implementação 
A importância na resolução do problema prende-se somente com a metodologia criada 
na execução dos dados dos ensaios, bem como o propósito de reprodutibilidade dos mesmos no 
futuro. Após a concretização do proposto, esses novos ensaios serão feitos por técnicos 
baseando-se no processo desenvolvido neste projeto. 
Para se chegar à solução do problema, a capacitação da empresa para a manutenção de 
componentes pneumáticas, é necessário fazer ensaios de duas ferramentas (orifícios calibrados 
de ø 0.66 mm e de ø 0.813 mm). 
Ao longo do processo e avanço nos ensaios, acaba-se por entender que os dados 
propostos nos manuais das válvulas pneumáticas são insuficientes para a compreensão e análise 
dos orifícios calibrados fundamentais para as mesmas. 
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Desta forma, vai-se afinando o pretendido e analisando as respostas dos sistemas 
montados, refazendo os ensaios até à sua reprodutibilidade. Nas seções que se seguem, 
apresentam-se as ferramentas, sistemas e processos para a realização dos ensaios experimentais. 
 
3.2.3. Bancos de Ensaio e Ferramentas 
Os ensaios a realizar às diversas componentes de sistemas de aeronaves correspondem 
à simulação da operação com valores de variáveis funcionais especificados pelos fabricantes em 
manuais de manutenção CMM. Tais variáveis, como pressões, caudais e temperaturas, servem 
para aferição ou diagnóstico de anomalias, que habilitam a certificação de aptidão funcional, 
integridade estrutural e segurança de cada componente identificado por referência e número de 
série, para incorporar qualquer sistema. Em qualquer visita de manutenção, reparação ou revisão 
de um componente ao laboratório ou Área de especialidade é imperativa a emissão do 
certificado de aptidão para Serviço, que consiste num formulário regulamentado por 
Autoridades aeronáuticas internacionais como a Agência Europeia EASA e/ou a entidade 
governamental dos EUA, FAA. 
A necessidade de ensaios de alta pressão conduz a riscos acrescidos, pelo que a 
formação técnica em segurança de pessoas nesta área é indispensável, sendo encarada com igual 
atenção a formação da equipa que processa o ensaio de cilindros de gás comprimido, onde são 
efetuados os ensaios periódicos exigidos a cilindros e reservatórios de oxigénio líquido, 
extintores de incêndio e outros. 
 
3.2.4.  Metodologia de Equivalência de TTE 
Equipamentos universais de ensaios, como é o banco de ensaio, têm como função 
primária de fornecer energia e controlar as variáveis mensuráveis, pertencendo a cada setup e à 
instrumentação fixa ou portátil, a função primordial de cumprir os requisitos de prova de 
conformidade especificado em cada ensaio. A figura 3.8 mostra o banco de ensaio e respetivas 













A utilização de instrumentos de medida de precisão EMP é prática imperativa que sob 
tutela do Sistema de Qualidade, assegura que cada instrumento de medida está controlado, 
sendo adicionalmente necessário que cada EMP sirva os requisitos de resolução, e de precisão 
ou reprodutibilidade, correspondente à dispersão de medidas repetidas nas mesmas condições. 
A utilização de variáveis correlacionadas com iguais ou mais rigorosos resultados, 
pode assegurar integral e inequivocamente a conformidade de segurança operacional e de 
comportamento físico, lógico e funcional, tanto na inspeção de um primeiro artigo FAI (First 
article Inspection) com o qual são validados TTE, como em posteriores UUT (Units Under 
Test) com condições e solicitações (inputs e outputs) documentalmente registadas com 
componentes da mesma referência (Part Number). O diagrama da figura 3.9 ilustra a metrologia 
de demonstração de equivalência de TTE. 
  




















3.2.5. Ferramentas Especiais 
Na validação dos ensaios das HPSOV, foi considerada a necessidade de avaliar a taxa 
de variação da resposta dinâmica devido à restrição de caudal de ar induzida pelos orifícios TTE 
especiais nos testes do manual de manutenção das HPSOV. A documentação comercial 
referente aos materiais utilizados apresentam-se no anexo VII e no anexo IX. 
No caso dos restantes TTE, Inlet e Outlet Caps & Clamps, é necessário o desenho 
OGMA que se ilustra na figura 3.10 e no anexo VI.  
  







Pela influência que os orifícios têm nos tempos de reação de abertura e fecho das 
HPSOV, especificados em 4 e 5 segundos, a sua aprovação em ensaio e aferição foram 
consideradas evidências requeridas de aptidão para o ensaio preconizado, a efetuar em qualquer 
dos bancos de ensaio capaz de materializar os ensaios exigidos [17].  
A figura 3.11 apresenta um modelo retirado do software interno da OGMA que mostra 












Figura 3.10 - Inlet e outlet caps 
Figura 3.11 - Válvula de alta pressão e orifícios calibrados [16] 
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3.2.6. Produção e Ensaio dos Orifícios 
Os orifícios foram manufaturados a partir de acessórios de união, (fittings) referência 
AN 815-4D, Ø=0,660 e AN 832-4D, Ø=0,813 modificados com uma obturação de 4 mm de 
espessura na extremidade e com diâmetro interior de 3,85 mm, com perfuração centrada em 
máquina de precisão com os diâmetros nominais indicados. Os orifícios apresentados na figura 











Sendo a verificação das tolerâncias de ± 0,025 mm (referido mais adiante na 
dissertação); dos diâmetros de ø 0,66 mm e ø 0,813 mm uma operação virtualmente 
impraticável com os aparelhos de medida disponíveis, serão efetuados ensaios aos orifícios de 
referência para verificação de pressão diferencial, temperatura, pressão de alimentação e registo 




Figura 3.12 - Orifícios calibrados 0.813 mm e 0.66 mm 
Figura 3.13 - Setup para ensaios 
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4. EVOLUÇÃO PROGRESSIVA DO PROCESSO DE 
CALIBRAÇÃO DOS ORIFÍCIOS 
Após toda a análise teórica, e a leitura do manual da componente, bem como de 
diversas matérias que retratavam o assunto de calibração de orifícios e de manutenção de 
sistemas pneumáticos, iniciou-se o processo experimental. Este processo passou por criar um 
modelo experimental que replicasse o modelo teórico referido no manual da componente. Neste 
momento, o manual da componente era a única ponte existente entre os orifícios calibrados, 
como ferramentas especiais, e os ensaios referentes à high stage bleed valve [17]. É no manual 
que há referência às instruções de manutenção onde são referidos testes que mostram se a 
componente se encontra mantida. 
Na descrição das operações, no manual da válvula pneumática, faz-se referência a uma 
série de passos a seguir para a manutenção da componente. Os diferentes ensaios à componente 
referem três pressões de trabalho; 5 psi, 10 psi e 15 psi. Estas pressões de trabalho são então 
referidas como pressões de entrada, em que as pressões de saída têm que ser aproximadamente 
80 % a 85 % da respetiva pressão de entrada. Um outro fator importante no processo de 
calibração dos orifícios é a referência no manual da válvula às ferramentas específicas (anexo 
IX), como os orifícios. Como referido no capítulo anterior, os orifícios mantêm-se calibrados se 
os parâmetros dos mesmos se encontrem dentro da tolerância de ø ± 0,025 mm. Essa tolerância 
é referida como fundamental para todo o processo de calibração dos orifícios. 
Na figura 4.1, apresenta-se o sistema e as ferramentas que se utilizou para criar o 
modelo experimental no banco de ensaio. 
 
 
Figura 4.1- Sistema montado para a análise de calibração dos orifícios 
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4.1. Ensaio com Aumento de Pressão 
O banco de ensaio e as ferramentas presentes têm que criar um modelo com as 
características referidas no manual da válvula. Este primeiro ensaio realizou-se somente com o 
flow meter 1 (medidor de caudal volúmico com um intervalo de valores de 0 a 50 lpm)e com o 
orifício de ø 0.66 mm, e os dados foram retirados com o aumento gradual de pressão de 
entrada. Neste processo, há diversos parâmetros a ter em conta, porém a sensibilidade para 
entender os mesmos era diminuta nesta fase. Considerou-se que existia a necessidade de se 
saber experimentalmente dados como, a pressão de entrada e de saída, o caudal volúmico e 
temperatura de escoamento. O caudal volúmico tinha que ser medido num local onde estivesse 
estabilizado, não sendo afetado pelo orifício a jusante. O sistema depois de montado, e de o 
banco de ensaio estar em funcionamento, utiliza-se o regulador de caudal de forma a inserir um 
input, em que a pressão de entrada e a pressão de saída têm que corresponder aos valores de 
pressão descritos no manual, sendo o valor do caudal volúmico secundário neste momento de 
calibração do sistema. 
Na figura 4.2 apresenta-se o banco de ensaio onde se desenvolveu o processo de 
calibração dos orifícios, e onde se pode ver em pormenor os manómetros analógicos de pressão, 













Figura 4.2 - Banco de ensaio 
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A tabela 4.1 apresenta parte dos dados de ensaio da pressão de entrada e de saída, bem 
como os valores do caudal volúmico.  
Tabela 4.1 - Ensaio do orifício calibrado com ø 0.66 mm 
Ensaios Pvi (psi) Qv (l/min) Pout (psi) ΔP (psi) T in (ºC) 
  4,5 1,4 3,88 0,62 22.2 
≈5PSI 5 1,6 4,27 0,73 22.2 
  5,5 1,7 4,64 0,86 22.2 
      
  9,5 2,65 6,82 2,68 22.8 
≈10PSI 10 2,8 7,16 2,84 22.8 
  10,5 2,8 7,47 3,03 22.8 
      
  14,5 3,8 8,96 5,54 22.8 
≈15PSI 15 3,9 9,32 5,68 22.8 
  15,5 4 9,62 5,88 22.8 
 
Os dados apresentados na tabela anterior são parte do conjunto de dados retirados 
experimentalmente e usados só como forma de ilustrar o processo experimental para a 
replicação dos mesmos. Neste ensaio a replicação não foi possível devido à forma como se 
procedeu. Iniciou-se o ensaio do menor valor de pressão para o maior valor de pressão, o que 
leva à não reprodutibilidade do ensaio. Esta não reprodutibilidade deve-se a um fator que não se 
teve em conta inicialmente. Como se referiu no início deste capítulo, é exigido que o sistema se 
comporte de acordo com a teoria, porém isso não se verifica. Conforme se ia aumentando o 
caudal, a pressão de entrada e a pressão de saída iam aumentando progressivamente, mas não 
como se pretendia. A pressão de saída, por este método não manteve 80%  a 85 % da pressão de 
entrada. 
A figura 4.3 ilustra o comportamento do sistema com o orifício calibrado de ø 0.66 
mm e com o flow meter 1, mostrando a dispersão dos dados experimentais e a relação linear 
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4.2. Ensaio com Diminuição Gradual de Pressão 
Ao se verificar que o primeiro ensaio não dava para ser replicado teve de se alterar o 
raciocínio. Desta forma, considerou-se que os dados iriam ser retirados com a diminuição 
gradual de pressão de entrada para cada gama de valores de pressão de trabalho, 5 psi, 10 psi e 
15 psi. Neste ensaio o orifício de ø 0.66 mm foi colocado primeiramente, estando os respetivos 
dados apresentados na tabela 4.2. De seguida o orifício de ø 0.66 mm foi retirado e substituído 
pelo orifício de ø 0.813 mm, cujos dados se encontram na tabela 4.3. Em ambos os casos 
utilizou-se o flow meter 1. 
  
Figura 4.3 - Resultados do ensaio com o orifício calibrado ø 0.66 mm 
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Tabela 4.2 - Segundo ensaio do orifício de ø 0.66 mm 
 
 
Tabela 4.3 - Segundo ensaio do orifício de ø 0.813 mm 
 
Relacionando o primeiro ensaio com este segundo ensaio, consegue-se detetar 
diferenças significativas entre os dados da tabela 4.1 e da tabela 4.2. Sobrepondo os dados das 
tabelas 4.1 e 4.2 verifica-se que só no segundo ensaio são atingidos os pressupostos do manual. 
A tabela 4.3 apresenta dados com um comportamento idêntico aos da tabela 4.2, uma vez que os 
dados foram ensaiados nas mesmas condições trocando-se apenas de orifício. Neste momento, 
sem ter em conta o valor do caudal volúmico, verifica-se que a pressão de saída representa 80 % 
a 85 % da pressão de entrada ao longo do ensaio experimental. No entanto, constata-se que se 
pode otimizar o processo de replicação experimental tendo em conta diversas variáveis, que 
nestes primeiros ensaios não estavam a ser consideradas.  
  
Ensaios Pvi (psi) Qv (l/min) Pout (psi) ΔP (psi) T in (ºC) 
  5,5 1,3 4,72 0,78 22,2 
≈5PSI 5 1,2 4,21 0,79 22,2 
  4,5 1,1 3,87 0,63 22,2 
      
  11 1,95 9,44 1,56 22,8 
≈10PSI 10 1,8 8,62 1,38 22,8 
  9,5 1,8 8,11 1,39 22,8 
      
  15,5 2,45 13,38 2,12 22,8 
≈15PSI 15 2,4 12,84 2,16 22,8 
  14,5 2,3 12,44 2,06 22,8 
Ensaios Pvi (psi) Qv (l/min) Pout (psi) ΔP (psi) T in (ºC) 
  5,5 2,1 4,6 0,9 21,7 
≈5PSI 5 2 4,21 0,79 21,7 
  4,5 1,9 3,79 0,71 21,7 
      
  10,5 3,2 8,84 1,66 23,3 
≈10PSI 10 3,1 8,42 1,58 23,3 
  9,5 3 7,98 1,52 23,3 
      
  15,5 4,2 13,13 2,37 23,3 
≈15PSI 15 4,1 12,7 2,3 23,3 
  14,5 4 12,25 2,25 23,3 
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Figura 4.4 - Segundo ensaio no banco com os orifícios de ø 0.66 mm e ø 0.813 mm 
 
A figura 4.5 aponta algumas medidas efetuadas para considerações. 
 




ΔP = 1,1364*Qv - 0,6313 
R² = 0,9822 
ΔP = 0,7174*Qv - 0,6296 
















Caudal volúmico (l/min) 







Com os dados apresentados nas tabelas 4.2 e 4.3, fez-se a correlação dos mesmos na 
figura 4.6. Verifica-se que uma pequena diferença entre os orifícios em estudo, leva a retas 
lineares bem distintas. Como era esperado o caudal volúmico referente ao orifício de ø 0.813 
mm seria maior para os mesmos valores de pressão que o do orifício de ø 0.66 mm.  
 
 
Neste ensaio, o sistema comportou-se como se esperava, no entanto o processo 
experimental não foi o mais correto. A dificuldade de repetir este ensaio faz com que se tenha 
de prosseguir com os ensaios experimentais. 
 
4.3. Instrumentação do Banco de Ensaio 
Os ensaios desenvolvidos nesta fase fizeram com que se detetassem  limitações da 
instrumentação presente no banco de ensaio. Por esta razão tentou-se verificar qual o 
instrumento com melhor precisão dos indicadores de pressão digital (Heise e Dwyer), apesar da 
existência de diversos manómetros analógicos no banco de ensaio. Desta forma, fizeram-se 
ensaios para selecionar o que melhor traduzia o comportamento da pressão de entrada em 
função do caudal. O flow meter 2 (medidor de caudal volúmico com um intervalo de valores de 
0 a 1000 ccm ) foi o utilizado para estes ensaios.  
Figura 4.6 - Correlação dos dados entre os orifícios 
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Na figura 4.7 ilustra-se o banco de ensaio e os diferentes manómetros analógicos, 




















Nas tabelas 4.4 e 4.5 apresentam-se dados experimentais do ensaio que garantem qual 
dos manómetros digitais é o mais indicado. Como se estava a utilizar o flow meter 2, os dados 
não alcançaram valores de pressão em que seja detetada uma variação considerável entre ambos 
os indicadores. 
  
Figura 4.7 - Manómetros de pressão analisados no banco de ensaio 
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Tabela 4.4 - Banco de ensaio - análise de orifícios calibrados - ø 0,66 mm 
Mass Flow Meter 
(mL/min)  
Pressure indicator - Heise 
(PSI) 
Pressure indicator - 
Dwyer (PSI) 
107 0,043 0,039 
188 0,061 0,058 
222 0,069 0,067 
265 0,083 0,078 
308 0,097 0,093 
422 0,141 0,141 
505 0,178 0,184 
588 0,223 0,229 
694 0,286 0,297 
753 0,327 0,338 
809 0,368 0,364 
886 0,426 0,419 
917 0,453 0,454 
974 0,502 0,516 





Tabela 4.5 - Banco de ensaio - análise de orifícios calibrados - ø 0,813 mm 
Mass Flow Meter 
(mL/min) 
Pressure indicator - Heise 
(PSI)  
Pressure indicator - 
Dwyer (psi) 
129 0,039 0,036 
154 0,041 0,039 
194 0,046 0,044 
252 0,052 0,051 
338 0,064 0,059 
492 0,095 0,099 
557 0,11 0,106 
641 0,129 0,126 
708 0,147 0,145 
812 0,178 0,174 
938 0,218 0,213 
1003 0,244 0,239 







Com este ensaio, verificou-se a precisão dos dois os instrumentos de pressão e a sua 
calibração. Nas tabelas 4.4 e 4.5 verifica-se que o comportamento de ambos é em tudo idêntico. 
No entanto, para os ensaios que estavam a ser realizados, o instrumento de pressão Dwyer 
mostrou corresponder ao que se pretendia, desde conseguir indicar pressões diferenciais, bem 
como valores de pressão de ensaio superiores. Constatou-se que o manómetro digital Heise não 
medida pressões diferenciais e principalmente o seu alcance era bastante reduzido, limitando o 
processo de calibração de orifícios. Este manómetro é indicado para medir caudais 
impercetíveis numa gama de valores próxima de zero. Ainda se tentou fazer ensaios com este 
manómetro digital, porém os dados não apresentaram respostas favoráveis ao que se pretendia. 
 
4.4. Verificação de Calibração de Flow Meters e Suas Limitações 
Na figura 4.8 está representada a calibração do flow meter 2 e na figura 4.9 está 
representada a calibração do flow meter 1. Nos gráficos seguintes é apresentada a distinção entre 
a calibração de fábrica e a recalibração anual feita na TAP. Com os dados das duas figuras a 
seguir apresentadas, calcula-se as equações lineares para cada intervalo. Estas equações lineares 
são calculadas com base nos pontos utilizados para analisar a calibração dos flow meters, pois o 













As figuras 4.8 e 4.9 são gráficos que ilustram os dados dos anexos II, III, IV e V, 
relacionando os dados do flow meter 2 na primeira figura e os dados do flow meter 1 na figura 
seguinte. Ao se efetuar a união dos pontos de calibração obtêm-se funções lineares que 
representam o comportamento dos flow meters nesse intervalo. Estas funções lineares serão 
usadas mais à frente para corrigir o valor dos caudais volúmicos. 
Após a análise dos resultados retirados experimentalmente do ensaio 4.2, surge a 
dúvida sobre que flow meter responde da melhor forma ao processo de calibração dos orifícios. 
Devido aos parâmetros do problema e às limitações de ferramentas e do banco de ensaio, fez-se 
um ensaio em que se analisa o comportamento dos dois flow meters disponíveis. A figura 4.10 
mostra como se encontrava o banco de ensaio e a montagem do respetivo sistema. 
  
lpm 




















No ensaio mostra-se a relação do caudal volúmico com o diferencial de pressão, 
utilizando inicialmente o orifício de ø 0.66 mm, repetindo-se o ensaio mas substituindo-o pelo 
orifício de ø 0.813 mm.  
Na figura 4.11 apresentam-se as curvas polinomiais de terceiro grau, que melhor 
representam a aproximação para os dados dos ensaios. 
 
y = -0,0247x3 + 0,2551x2 - 0,0773x + 0,0128 
R² = 0,9989 
y = -0,0806x3 + 0,5729x2 - 0,1094x + 0,0488 

















Caudal volúmico (L/min) 





Figura 4.11 - Correlação dos dados dos orifícios para os dois flow meters 
Figura 4.10 - Ensaio com a correlação dos dados dos dois orifícios 
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Com os dados apresentados no gráfico da figura 4.11 conclui-se que nos ensaios onde 
os caudais são muito baixos existe maior incidência de erros experimentais. Verificou-se que 
banco de ensaio não tem a precisão nem instrumentação que sirvam para os ensaios com o flow 
meter 2. Desta forma, os ensaios seguintes foram realizados apenas com o flow meter 1. 
Sabendo que a precisão do flow meter 1 é de um caudal de 0.1 lpm, tem-se que converter essa 
precisão para micrómetros, pois relacionará o caudal volúmico medido com a dimensão dos 
orifícios calibrados e respetivas tolerâncias.  
Como se verifica pela figura 4.12, o manómetro digital Dwyer foi o utilizado para 


















Figura 4.12 - Análise de precisão do flow meter 
48 
 
4.5. Verificação da Calibração dos Orifícios  
Como referido anteriormente encontra-se a desenvolver uma metodologia de ensaios 
para a verificação de calibração de orifícios, tendo um diâmetro de ø 0.66 mm e outro de ø 
0.813 mm. O diâmetro máximo e mínimo admitido é de ± 25 μm para os orifícios se 
encontrarem calibrados (anexo IX). Nos ensaios utilizou-se o flow meter 1 e o medidor de 
pressão Dwyer. Retirou-se a temperatura ambiente e a pressão atmosférica, bem como a 
temperatura de ensaio. 
O orifício calibrado mantem-se em conformidade desde que, para todas as pressões de 
entrada estipuladas, o seu caudal volúmico superior e o seu caudal volúmico inferior 
representem  ø ± 25 μm face ao valor de fabricação. Verifica-se que os valores limite de caudal 
têm uma proporcionalidade direta para com os valores do limite de diâmetro do orifício.  
Na tabela 4.6 e na tabela 4.7 apresentam-se diversos dados experimentais referentes ao 
cálculo dos limites impostos para os quais os orifícios se encontram calibrados. Esses limites 
são o caudal volúmico superior e o caudal volúmico inferior, sendo relevante a referência à 
percentagem de erro relativo face aos caudais calculados (% Qsup e % Qinf). Nas tabelas 4.6 e 
4.7 realça-se os dados nas colunas referentes aos erros relativos de caudais. Este assunto será 
abordado posteriormente nesta dissertação, mostrando a importância dos mesmos para cálculos 
futuros. Para se entender como se calculou os dados das tabelas seguintes, mostra-se nas 
primeiras colunas os dados retirados experimentalmente, como o flow meter e o diferencial de 







Tabela 4.6 - Cálculo dos limites de caudal para o orifício ø 0.66 mm 
Tabela 4.7 - Cálculo dos limites de caudal para o orifício ø 0.813 mm 
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Analisando as tabelas 4.6 e 4.7, observa-se que os parâmetros são os mesmos em 
ambas, porém os seus valores diferem devido à utilização de orifícios distintos. Desta forma, 
vai-se apresentar as formulas que corroboram a calibração de ambos os orifícios. 
O valor do erro do flow meter (Efm) é calculado com base nos dados de calibração de 
fábrica da figura 4.9. 
                              (1) 
onde:  
 MFMcf - mass flow meter corrigido de fábrica(St lpm) 
 MFM - mass flow meter (St lpm) 
 Efm - erro de caudal volúmico ( St lpm) 
 
As tabelas não apresentam todos os dados calculados devido à sua grande volumetria 
apresentando de seguida diversas fórmulas,  
         
     
    
     (2) 
onde: 
    - caudal mássico ( kg/min) 
 
         
     
             
    
                        
  
       
      
 
   
 
       
      
     
   
 
         (3) 
onde: 
          - coeficiente de descarga ( fórmula do matlab) 
 r - raio do orifício 
        - pressão de entrada absoluta (Pa) 
     - temperatura do escoamento (ºC)  





                                               (4) 
onde: 
     - pressão de entrada ou pressão inicial 
      - pressão atmosférica 
 
     
       
                
                                    (5) 
onde: 
      - densidade do ar antes do orifício calibrado, na entrada 
 
                      
    







                  
        
    





           (6) 
onde: 
       - caudal mássico referente ao limite superior 
      - diâmetro do orifício +25μm 
 
A fórmula seguinte apresenta o caudal do caudal limite superior.  
           
    
     
                             (7) 
onde: 
      - caudal máximo do limite superior 
  
Esta fórmula que se apresenta de seguida, mostra o diferencial existente entre o caudal 
limite superior e o caudal volúmico com os dados de calibração de fábrica.  





A fórmula seguinte apresenta o diferencial de caudal em percentagem. 
      
     
     
        (9) 
onde: 
       - percentagem do diferencial de caudal superior 
 
As fórmulas apresentadas a cima são referentes aos ensaios feitos experimentalmente 
para verificar o limite superior de caudal, tanto para o orifício de ø 0.66 mm como para o de ø 
0.813 mm. As fórmulas seguintes apresentam os dados de verificação do limite inferior de 
caudal para os orifícios. 
                      
    







                  
         
    





           (10) 
onde: 
       - caudal mássico referente ao limite inferior 
      - diâmetro do orifício -25μm 
       - diâmetro nominal das tubagens e das ferramentas (sistema montado) 
 
A fórmula seguinte apresenta o caudal do caudal limite superior.  
           
    
     
                             (11) 
onde: 
      - caudal máximo do limite inferior 
  
Esta fórmula que se apresenta de seguida, mostra o diferencial existente entre o caudal 
volúmico com os dados de calibração de fábrica e o caudal limite inferior. 





A fórmula seguinte apresenta o diferencial de caudal em percentagem. 
      
     
     
        (13) 
onde: 
       - percentagem do diferencial de caudal inferior 
 
Com todos os cálculos mencionados, e com a construção da tabela, consegue-se 
analisar que a calibração dos orifícios através deste processo é possível. Verifica-se que o 
sistema consegue enviar outputs que comprovam a calibração. Com esta confirmação, vai-se 
simplificar o problema apresentando os dados das tabelas 4.6 e 4.7, construindo uma solução 
gráfica que traduza fielmente o raciocínio que se vem a seguir. 
 
4.6. Solução Gráfica de Calibração de Orifícios  
Os dados das tabelas 4.6 e 4.7 são apresentados graficamente na figura 4.13. 
 
Figura 4.13 - Limites de calibração para orifícios de ø 0.66 mm e ø 0.813 mm 
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Os diversos pontos apresentados na figura 4.14 são referentes aos dados de caudal 
volúmico no eixo das abcissas e ao diferencial de pressão no eixo das ordenadas. Neste gráfico 
pode-se diferenciar os cálculos experimentais e os valores teóricos. Os pontos referentes ao 
orifício ø 0.66 mm e ao orifício de ø 0.813 mm são os valores experimentais, porém o resto dos 
dados presentes no gráfico da figura 4.14 são apresentados com base nas tabelas 4.6 e 4.7. Esses 
cálculos representam os valores de caudal limite superior e de caudal limite inferior para cada 
orifício. No lado direito do gráfico da figura apresentam-se as séries de dados referentes aos 
orifícios calibrados e aos seus limites máximos de conformidade. As fórmulas exibidas na 
figura retratam equações lineares dos pontos que se apresentam nas tabelas 4.6 e 4.7, sendo que 
as linhas de tendência linear, como têm uma correlação próximo de um, demonstram que esta 
simplificação do problema é o caminho a seguir. Ao utilizar uma linha de tendência linear 
acaba-se por poder extrair infinitos pontos de deteção de falha de calibração, enquanto que com 
os dados da tabela, só se tem acesso aos pontos calculados experimentalmente, sendo assim 
mais complicado a verificação da calibração dos orifícios. As retas apresentadas na figura 4.14 
têm como finalidade a simplificação do problema. As equações das retas serão de seguida 
apresentadas. 
                               
          
     
   (14) 
onde: 
       - caudal volúmico limite superior de controlo do orifício através da  
   equação linear  do gráfico (+ 25 μm) 
       - caudal volúmico limite inferior de controlo do orifício através da  
   equação linear do gráfico (- 25 μm) 
      - caudal volúmico do orifício através da equação linear do gráfico 
    - diferencial de pressão 
 
                              
         
      
   (15) 
                                
         
      
   (16) 
                                
         
      
  (17) 
                              
         
      
  (18) 
                                
         
      
  (19) 
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As tabelas seguintes, ilustram o ensaio do flow meter 1, em que a tabela 4.8 apresenta 
os dados com o orifício de ø 0.66 mm  e a tabela 4.9 apresenta os dados com o orifício de ø 
0.813 mm. A gama de valores de pressão de entrada começa então nos 120psi, terminando nos 
15psi. A menor variação detetável pelo flow meter 1 é apresentada através das fórmulas (20) e 
(21) para o orifício de ø 0.66 mm e as fórmulas (22) e (23) para o orifício ø 0.813 mm.  
 



















As equações (20) e (21) são referentes ao orifício ø 0.66 mm e à tabela 4.8: 
                                                             (20) 




        - caudal volúmico mínimo detetável pelo flow meter, ø orifício + 2 μm 





















Estas formulas são referentes ao orifício ø 0.813mm e á tabela 4.9: 
                                                              (22) 
                                                           (23) 
 
Tabela 4.9 - Cálculo de caudais para o orifício de ø 0.813 mm 
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As tabelas 4.8 e 4.9 mostram que a precisão do sistema vai além do pretendido, 
acabando por evidenciar que o sistema montado no banco de ensaio irá responder à verificação 
de calibração dos orifícios. Tendo em conta que a precisão do caudal do flow meter 1 é de 0.1 
lpm, relaciona-se o caudal volúmico com o diâmetro dos orifícios e verifica-se a que 
corresponde essa variação em micrómetros.  
Contudo, como se pode analisar nas tabelas 4.8 e 4.9, acaba-se por superar o 
pressuposto inicial, em que a pressão de entrada deixa de estar limitada pelas condições 
referidas nos ensaios de manutenção do manual da válvula. O sistema instalado no banco de 
ensaio é calibrado com uma pressão de entrada inicial de 120 psi, sendo a pressão de saída 
aproximadamente 80 % a 85 %. Nesta fase de ensaios, detetou-se que a pressão de entrada não 
poderia ser superior a 120 psi devido à instrumentação presente no banco de ensaio. O medidor 
de pressão digital tinha uma limitação que era o diferencial de pressão máximo que suportava, e 
o flow meter 1 encontrava-se perto do seu valor máximo para pressões de entrada na ordem dos 
120 psi. 
Os ensaios provam  que a precisão máxima que se consegue atingir com o sistema é 
equivalente a uma variação de 2 μm no diâmetro. Esta precisão foi calculada, considerando os 
dados dos ensaios anteriores e admitindo o erro de calibração do flow meter, a pressão 
atmosférica, a temperatura ambiente e a temperatura de escoamento.  
 
4.7. Reprodutibilidade dos Ensaios de Calibração de Orifícios 
Na tabela 4.8 e na tabela 4.9 ilustra-se os resultados do orifício de ø 0.66 mm e do 
orifício de ø 0.813 mm respetivamente. Refere-se nessas tabelas a precisão do sistema e 
apresenta-se os limites para conformidade dos orifícios. Nas tabelas 4.10 e 4.11, aproxima-se o 
limite de conformidade dos orifícios num raciocínio orientado para os técnicos de manutenção. 
Comparando as tabelas 4.8 e 4.9 com as tabelas 4.10 e 4.11, verifica-se que há 
disparidade nos valores apresentados de caudal entre as tabelas. Nas tabelas 4.8 e 4.9 os valores 
apresentados têm como base os dados experimentais, calculando-se todos os dados sem ter em 
conta o futuro utilizador do sistema. Todavia, nas tabelas 4.10 e 4.11 esses limites têm que ser 
afinados de acordo com os dados indicados no monitor do flow meter. Tendo em conta que o 
monitor do flow meter tem uma precisão de 0.1 lpm de caudal volúmico, arredonda-se os dados 
das tabelas 4.10 e 4.11 à escala decimal. O arredondamento efetuado não foi só ao nível da 
precisão do flow meter, fez-se também um arredondamento para baixo no caso do caudal limite 
superior de controlo e um arredondamento para cima no caso do caudal limite inferior de 
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controlo. Estes arredondamentos apresentam-se nas tabelas seguintes e são os dados de ensaio 




Observando as tabelas 4.6 e 4.7, analisa-se que o flow meter tem uma zona ótima de 
trabalho face a toda a sua gama de funcionamento. O sistema, tem uma maior precisão na gama 
de valores de 35 lpm a 20 lpm de caudal volúmico para o orifício de ø 0.813 mm e na gama de 
valores de 20 lpm a 12 lpm de caudal volúmico para o orifício de ø 0.66 mm. As pressões de 
entrada que admitem uma precisão de caudal volúmico próxima dos 10% estão na gama de 
valores entre os 120 psi e os 90 psi, tanto para o orifício de ø 0.66 mm como para o orifício de 
ø 0.813 mm. Esta precisão de 10% é realçada na tabela 4.6 e 4.7. E os dados apresentados nas 
tabelas referem-se ao intervalo de pressão em que o flow meter tem uma resposta com menor 
erro. 
O método utilizado para se verificar a reprodutibilidade da calibração do orifício, 
baseia-se na utilização do mesmo banco de ensaio com as ferramentas montadas do mesmo 
modo. Sabendo que a pressão de entrada é de 120 psi, estabiliza-se a pressão à saída com  97,2 
psi no caso do orifício calibrado de ø 0.66mm, e para o orifício calibrado de ø 0.813mm utiliza-
se uma pressão à saída de 97 psi. Depois de se estabilizar o caudal volúmico e do sistema estar 
calibrado, escolher pelo menos três pontos de pressão de entrada, entre os 120 psi e os 90 psi, 
como forma de calibração dos orifícios.  
Os resultados apresentados nas tabelas 4.10 e 4.11 têm em conta diversas 
aproximações tomadas, por forma a simplificar o processo de verificação de calibração pelos 
técnicos. Logo, se os orifícios permanecerem com os seus parâmetros entre o Qv_lsc e o Qv_lic, 
Tabela 4.10 - Valores limite esperados pelos 
técnicos com orifício de ø 0.813 mm 
Tabela 4.11 - Valores limite esperados pelos 
técnicos para orifício de ø 0.66 mm 
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então os orifícios estão calibrados e aptos para serem utilizados na manutenção das válvulas 
pneumáticas. 
A forma de raciocínio para solucionar o problema, foi sempre ter em conta a 
abrangência dos resultados, melhorando-os. Após o ensaio experimental, calculou-se 
teoricamente os resultados referentes aos limites de conformidade. Posteriormente, apresentou-
se graficamente esses valores teóricos, criando-se funções lineares com uma correlação linear 
próxima de um. Nesta fase o intervalo de conformidade tinha sido ajustado e já era inferior. 
Com o ajuste feito graficamente através das funções lineares, fez-se por fim o arredondamento 
dos dados, dados que iriam ser comparados com os apresentados no monitor do flow meter. 
Os técnicos de manutenção podem realizar a calibração de orifícios com sucesso 








5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
O presente trabalho procurou responder aos objetivos propostos no estágio curricular 
na OGMA Indústria Aeronáutica de Portugal S.A. permitindo adquirir conhecimentos práticos e 
teóricos na área de manutenção aeronáutica, a estrutura dos manuais e de uma empresa do ramo. 
O contacto com a realidade do trabalho e a resolução dos problemas do dia a dia, nos 
diversos campos de intervenção da manutenção e gestão durante o estagio e a confirmação da 
importância das relações interpessoais no meio fabril, tornaram este estágio uma experiência 
única. O trabalho realizado durante o período de estágio revelou-se importante, na medida em 
que constitui um passo na concretização de um plano de desenvolvimento mais abrangente 
idealizado pela empresa. 
Ao longo do decorrer do estágio, houve outros projetos a aparecer e a necessitarem de 
apoio, o que levou a uma melhor compreensão e abrangência do trabalho efetuado. 
O objetivo do estágio foi alcançado com sucesso, pois confirmou-se uma metodologia 
de ensaio em que a reprodutibilidade é verificada. A manutenção das ferramentas (orifícios 
calibrados), podem por isso ser feitas, verificando a sua calibração. 
Esta parceria permitiu ainda o desenvolvimento de dois trabalhos apresentados em 
conferências. Foi publicado e apresentado um artigo na conferência "CNME2014 – 9º 
CONGRESSO NACIONAL DE MECÂNICA EXPERIMENTAL" e encontra-se em elaboração 
o artigo final, cujo resumo já foi aceite, para a conferência "6th International Conference on 
MECHANICS AND MATERIALS IN DESIGN (Ponta Delgada/Açores, 26-30 July 2015)". 
Segundo o projeto proposto, iria-se proceder a novos ensaios no banco de ensaios de 
altos caudais presentes na OGMA, no entanto, não houve possibilidade de os realizar. Os 
ensaios seriam realizados com condutas de maior diâmetro e com muito maior disponibilidade 
energética. Parte dos ensaios seriam realizados a altas temperaturas e não à temperatura 
ambiente.  
A indústria aeronáutica caminha para sistemas pneumáticos de maior caudal e pressão, 
bem como de temperatura. Na atualidade já se verifica uma distinção entre as aeronaves de 
grande curso e as restantes. As dimensões dos sistemas pneumáticos presentes e suas 




O trabalho futuro passaria por analisar-se as limitações do banco de ensaio, 




No banco de ensaio de altos caudais temos três módulos, dos quais os módulos I e II 
são baseados num banco de ensaios da Bauer© projetados previamente pelas especificações 
OGMA para a análise de gas turbine valves. Grandes alterações foram feitas desde o projeto 
inicial, incluindo uma ligação externa de energia, diâmetros nominais de 6 in e reservatórios de 
30 m
3
; pressões nominais de 10 bar, com a capacidade de estabilizar ar seco com caudais de 
baixo fluxo até fluxos de 75 kg/min; (~165 Lb/min). A potência atual de aquecimento é de 46 
kW permitindo assim ensaios desde caudais à temperatura ambiente até aos 200ºC (392 ºF  
limitados simplesmente pela temperatura máxima permitida para o flow meter). O módulo III 
foi construído essencialmente devido a questões de segurança física e devido à necessidade de 
isolamento do ruído, onde uma gama completa de diâmetros nominais se encontram disponíveis 
a partir de 1 in até 14 in. 
O sistema de aquecimento presente no banco pode atingir 1500 ºF a nível teórico (com 
o caudal de ar fechado) e a temperatura máxima de controle deve ser ajustada por questões de 
segurança, não sendo permitidas temperaturas de trabalho superiores a  400 ºF. 
 
  
Figura 5.1 - Banco de ensaios de altos caudais (HATS) 
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Anexo II - Folha de calibração do flow meter de 0-50 lpm 
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Anexo VIII - Medidor de caudal volúmico 
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 Anexo IX - Ferramentas especiais  
 
  
Nome e número da 
ferramenta 
Fabrincante da 
Ferramenta/ Dados técnicos 
Utilização 
1001246-T500, Protractor 
Hamilton Sundstrand (CAGE Code 73030) 
Used to measure the valve position 
for the Operational Test. 
1013952T1, Spanner Wrench 
Hamilton Sundstrand (CAGE Code 73030) 
Used to hold the actuator piston 
(180). 
1013952T2, Seal Installation 
Tool Hamilton Sundstrand (CAGE Code 73030) 
Used to install the spring ring seal 
(510). 
1013952T280, Inlet/Outlet 
Caps and Clamps Set 
Hamilton Sundstrand (CAGE Code 73030) 
Used for the Proof Pressure, 
Leakage, and Performance Tests. 
1013952T4, Threaded Rod 
Hamilton Sundstrand (CAGE Code 73030) 
Used to aid in the installation of the 
actuator piston (180). 
10X Magnifier Commercially available To magnify for visual checks. 
Flowmeter 0 to 2.0 lbs/min. ±0.02 lbs/min. 
(0 to 0.9 kg/min.) (±0.13 kg/min.) 
To show the outlet or inlet air flow 
for the Leakage Tests. 
Pressure Gauge 
0 to 1000 psig ±5 psig 
(0 to 6895 kPa) (±34 kPa) 
To show the pressures for the Proof 
Pressure and Servo Ring Recovery 
Tests. 
Pressure Gauge (2 
Necessary) 
0 to 50 psig ±0.25 psig 
(0 to 345 kPa) (±1.7 kPa) 
To show the inlet and outlet 
pressures for the Operational Test. 
Pressure Regulator 
0 to 1000 psig 
(0 to 6895 kPa) 
To regulate the air pressure for the 
Proof Pressure, leakage and 
Operational Tests. 
Pressure Restrictor 0.026 in.±0.001 in. 
(0.660 mm) ±0.025 mm) 
To restrict the air flow for the 
Operational Test. 
Protractor 
180 degrees ±0.05 degrees 
To measure the valve position for 
the Operational Test. 
Timer 0 to 5 minutes ±2.0 seconds To time the Proof Pressure Tests. 
Pressure Restrictor 0.032 in.(0.813 mm) 
±0.001 in.(±0.025 mm) 
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